



































































































































































































































	1	Einleitung
	1.1	Erläuterung der verwendeten Symbole

	2	Bestimmungsgemäßer Gebrauch
	2.1	Zweckbestimmung
	2.2	Indikation
	2.3	Kontraindikation
	2.4	Nebenwirkungen

	3	Sicherheitshinweise
	3.1	Erläuterung der genannten Personengruppen
	3.2	Allgemeine Sicherheitshinweise
	3.3	Sicherheitshinweise für den Betreiber
	3.4	Sicherheitshinweise für den Anwender

	4	Lieferumfang
	5	Produktübersicht
	6	Montage
	6.1	Allgemeine Montagehinweise
	6.2	Montage des Patientenlifters
	6.3	Zubehör Wandladestation - Montage

	7	Inbetriebnahme
	8	Bedienung
	8.1	Allgemeine Bedienungshinweise
	8.2	Laufrollen
	8.3	Handbedienung
	8.4	Spreizung
	8.5	Not-Aus-Schalter
	8.6	Notabsenkung
	8.7	Akkupack
	8.8	Stillstandszeiten

	9	Patiententransport
	9.1	Anwendungshinweise
	9.2	Anheben aus einer liegenden Position

	10	Zubehör/Kombination
	11	Störungssuche/Störungsbeseitigung
	12	Reinigung/Desinfektion
	12.1	Allgemeine Reinigungs- und Desinfektionshinweise
	12.2	Reinigung durch den Anwender/Betreiber
	12.3	Desinfektion durch den Anwender/Betreiber
	12.4	Freigegebene Desinfektionsmittel und -methoden

	13	Lagerung
	13.1	Außerbetriebnahme
	13.2	Zusammenlegung

	14	Wiedereinsatz
	15	Lebensdauer
	16	Entsorgung
	17	Garantie
	18	Konformitätserklärung
	19	Wartung
	19.1	Allgemeine Wartungshinweise
	19.2	Wartungsplan: Prüfung durch den Betreiber
	19.3	Wartungsplan: Prüfung durch den Anwender

	20	Produktkennzeichnung
	21	Technische Daten

